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WYKONAWCY,  
którzy pobrali SIWZ 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 

 

W dniu 23.02.2018 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w trybie 

„przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa cyfrowego mikroskopu z 
możliwością korelacji z mikroskopem elektronowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Treść zapytania brzmi następująco: 

 
 



 



 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Ad. 1 jest to literówka i chodzi o gładkość 3D. 

 

Zamawiający w wymaganiach określił między innymi następujące wymogi, które musi 

spełniać przedmiot zamówienia, mikroskop cyfrowy: 

 

a) obiektywy telecentryczne, o powiększeniach 5,0x i 1,6x, 

b) funkcja zatrzymania ruchu mikroskopu po kolizji mechanicznej z badaną próbką, 

realizowana poprzez wyłącznik awaryjny zainstalowany w każdym obiektywie, 

c) stolik automatyczny z funkcją poruszania ręcznymi manipulatorami, zakres ruchu min. 130 

x 100 mm 

d) wymiary stolika co najmniej 310 mm x 220 mm, 

e) kamera zasadnicza - uzyskiwana rozdzielczość obrazów w trybie High Definition co 

najmniej 18 megapikseli 

f) oprogramowanie z licencją na min 10 komputerów, 

g) oprogramowanie z funkcją wyboru najlepszego oświetlenia próbki z kilku wykonanych 

automatycznie zdjęć przy różnym oświetleniu,  

h) automatyczny pomiar liczby powtarzalnych obiektów wg. zapisanego wzorca, z opcją  

określania odchylenia od wzorca obrazowego 

 

Ponieważ proponowany mikroskop nie spełnia powyższych wymogów opisanych 

w specyfikacji Zamawiający nie zaakceptuje takiej konfiguracji mikroskopu. 
 


